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应 用 文 章

这篇应用文献中，我们使用Lambda 265紫外/

可见分光光度计和Merck Spectroquant®

公司的甲醛测试试剂盒成功地对甲醛进行

定量分析。

原理

甲醛在硫酸溶液中与铬变酸反应生成一种紫色染料化合物，该紫色化合物

可用光度计法在565nm处检测到。甲醛测试试剂盒非常适合水样品中

0.1-8mg/L浓度范围内甲醛的测试，通过将565nm处的吸光度值乘以一个

已知的因子，不需要标准曲线即可计算出水样品种甲醛的浓度。
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试剂和仪器

1. Merck Spectroquant®甲醛测试试剂盒-（1.1450.0001）

包含反应池和甲醛试剂

2. PerkinElmer Lambda 265 PDA紫外/可见分光光度计

3. UV LabTM软件

4. 比色皿（10mm光程）

5. 甲醛溶液（37%）

6. 去离子水

7. 容量瓶（1L和100mL）

8. 微量移液管

实验

将2.5mL 37%甲醛溶液装入1L容量瓶中并用去离子水稀释

至刻度，进而制备出1000mg/L甲醛储备液。使用这个甲醛

储备液，利用去离子水稀释，在100mL容量瓶中制备得到

1mg/L甲醛溶液。

制备好溶液后，将一绿色微量样品勺的HCHO-1K加入到

反应池中。封闭反应池，并震荡直至固体全部溶解。使用

移液管加入2mL 1.0 mg/L的甲醛溶液到反应池中，震荡并

保持反应池静置五分钟。使用去离子水当做空白实施同样的

操作。

使用UV Lab软件，Lambda 265仪器参数设置如图1所示，

用来测量565nm处吸光度值，方程设置如方程1所示，用来

计算甲醛浓度。先测试空白，反应完成之后，将反应池中

结果

如图2所示是五次重复测量1.0mg/L的甲醛样品的紫外吸收

谱图，计算结果如表1所示。565nm处的平均吸光度为0.229，

计算得到甲醛的浓度为1.00mg/L。所得计算结果具有高度的

准确性和重复性，相对标准偏差为0.28%。

图2. 甲醛溶液重复测试的叠加紫外/可见谱图

图1. 仪器参数和方法设置

Formaldehyde concentration (mg/L) = A565 * 4.36

方程1

已知浓度的甲醛样品转移到10mm比色皿中。这样该样品的

吸光度即被测量，进而能够计算出甲醛的浓度。



Formaldehyde  
Solution

Absorbance  
at 565 nm

Formaldehyde 
Concentration (mg/L)

Repeat 1 0.228 0.99

Repeat 2 0.230 1.00

Repeat 3 0.229 1.00

Repeat 4 0.229 1.00

Repeat 5 0.230 1.00

结论

使用Lambda 265紫外/可见分光光度计和UV Lab软件，

水中甲醛的定量分析获得了高水准的重复性、准确性以及

快速获得谱图。测试试剂盒的使用时分析变得简单快速，

避免了有毒化学试剂的混合和称重，仅仅只需要简单地使用

一个已知的因子不需要标准曲线就可以得到甲醛的浓度。

使用UV Lab软件进行定量分析可以快速的得到想要的结果。

表1. 重复测试结果
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